








COUPLEMETRE SERIE E.4000 
 
 
 
 
REGLAGE DU SEUIL DE DECLENCHEMENT : 
 
Le seuil de déclanchement ne doit être défini que si l’on est en mode de réinitialisation 
automatique. On trouvera ci-après une description pas à pas de la procédure de réglage. 
 
En régle générale la procédure de réglage du seuil de déclanchement pour les tests des clés à 
déclanchement est la suivante : 
 
1° Noter la CAPACITE MAXI DE LA CLE 
 
2°  E.4000A valeur de la pleine échelle du capteur = 10 
     E.4001A valeur de la pleine échelle du capteur = 100 
     E.4002A valeur de la pleine échelle du capteur = 1000 
     E.4003A valeur de la pleine échelle du capteur = 3000 
 
3° Exprimé la CAPACITE MAXIMUM DE LA CLE en % de la VALEUR PEINE ECHELLE DU 
CATPTEUR. 
 

% = CAPACITE MAXIMUM DE LACLE  X 100% 
    VALEUR DE LA PLEINE ECHELLE DU CAPTEUR 
 
 
 
 
4° Après avoir défini ce pourcentage utiliser la courbe ci-après 
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